
Problème de résistance des housses des 
matelas thérapeutiques HillRom :matelas thérapeutiques HillRom :

TotalCare DUOII & DUOII
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Nouveau processus
•Achat (n° article)
•Renouvellement
•Inventaire
•Contrôle systématique

Augmentation de la 
résistance

Nouveau produit spécial SI
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ENGAGEMENTS DU FOURNISSEUR
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Lits sains satisfaction détection rapide

18ème Journée Qualité 

2 décembre 2016
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Lits sains, satisfaction, détection rapide


